HASTA YATAKLARI 

imalatçısı Emek Sağlık firması sektörde 20 seneden fazla varlığını 
sürdürmektedir. Konusu ve üretim yaptığı sağlık medikal ürünlerin hem imalatını 
hem de satışını yapmaktadır. Ürün çeşitliliği konusunda geniş bir yelpazeye 
sahip olan firma, Sağlık sektörünün alışılagelmişin dışında bir imalatçı olduğunu 
her zaman göstermiştir. Yenilikçi ve farklı dizayn ve modellerde üretimini 
yaptığı motorlu hasta yataklarından bahsedeceğiz. Bu yataklar elbette yatılı 
tedavi gören hastalar veya uzun süre hasta yatağını kullanmak zorunda olan 
hastalar veya da engelliler için özel olarak tasarımı yapılan ve medikal 
malzemeden oluşan yataklardır. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; hasta yatağını kullanacak olan hastanın 
rahatlığı, tedavi aşaması,mevcut hastalığının seyrine göre hareket ka biliyetini 
kısıtlamayan ürünler olmalıdır. Ergonomik bir yapı ve çeşitlilikle kaliteli 
malzemeden imal edilen bu hasta yatakları Emek Sağlık tarafından imal 
edilerek hastaların hizmetine sunmuştur. Hasta yakınları bu hasta yataklarını 
seçerken de hastanın mevcut rahatsızlığı dikkate alarak vücut yapısı vb., 
özelliklerine göre seçim yapmalıdır. 

Emek Sağlık firması yıllarca seri üretiminde ilk öncelikle tek elden alıcıya yani 
hastaya ulaştığı için fiyat konusunda da hasta yakını ve hastaları son derece 
memnun etmektedir. Motorlu hasta yatakları tek çeşit değil bir çok çeşitten 
meydana gelmektedir. Bu 2 motorlu, 3 motorlu ve 4 motorlu 

çeşidiyle üretimi yapılmakta ve hastalara sunulmaktadır. Motorlu hasta 
yatakları özel dizayn edilerek küçük bir kumanda sayesinde elektrikle çalışan 
hasta yatağıdır. 

Baş, boyun bölgesi, bel çevresi, ayaklarve vücudun birçokeklem bölgesini 
hareket ettirerek hastanın daha konforlu yaşamını sürdürmesini sağlayan 
motorlu hasta yatakları üretilmektedir. Ayrıca, bu motorlu hasta yatakları farklı 
pozisyonda hastayı rahatlatacak şekilde yemek yemesini, uyumasını, hatta 
kitap okumasını sağlayacak sessiz çalışan mekanik bir sistemle imal edilmiştir. 
Çünkü hasta ne kadar rahat ederse tedavisi ve yaşam kalitesi o kadar 
konforlu olacaktır. 

Emek Sağlık bu yüzden ilk elden imalatçı olarak geniş çaplı bir Ar-ge 
(araştırma-geliştirme) departmanı oluşturmuştur. Sürekli kendini daha fazla 
geliştirerek özellikle yaşlı ve çocuk hastalara yönelik motorlu hasta yatakları 
konusunda kendini son derece geliştiren bir firma olmayı başarmıştır. Firmanın 
öncelikli misyonu, bir ticari firma olmanın dışında hasta ve hasta sağlığı hatta 
hasta yakının tedavi ve yaşamını idame ettirebilmesi konusunda son derece 




pratik ve kullanımı temizliği kolay motorlu hasta yatakları imalatını yapmayı 
hedeflemiştir. 

Bizler hastalarımızın, yani sevdiklerimizin her zaman yanımızda olmasını 
istediğimizden tabii ki onların tedavileri boyunca yanımızda sağlıklı bir şekilde 
yaşam sürmelerini isteriz. Bu sayede medikal ürünleri satın alırken de dikkat 
ederek hem uygun fiyat ve kalitede ürünler almaya gayret gösteririz. Yılların 
vermiş olduğu deneyim ve eğitimli personeli ile de Emek Sağlık firması 
güvencesinde hastalarımıza motorlu hasta yatağı alarak onlara büyük 
oranda destek sağlamış olmaktayız. 

EMEK HASTA KARYOLASI 

Firmamız öncülüğünde yıllara dayanan bir deneyim ve tecrübeli personeli ile 
üretimini sağladığı hasta yatakları, en iyi kaliteyi en uygun fiyat fırsatına 
dönüştüren bir firma özelliğinde olmayı başarmıştır. Hasta yatakları konusunda 
araştırma geliştirme departmanı ile koordine olarak çalışan firma, yurtdışı ve 
yurtiçi satışlarda da kendini ispatlamıştır. Piyasa koşullarında imalatçı firma 
olarak hasta yakını ve hastalar için bir çok çeşit üretmektedir. 

imalatçı firma özelliği konusunda da stoklarını her zaman bulunduran ve 
ihtiyacı karşılayacak şekilde satışlarını devam ettirmektedir. Firmanın vizyonu bir 
çok temsile ilik ve bayi ile hem ülke genelinde hem de yurtdışı satışlarında en iyi 
kalite ve en uygun fiyat politikasıyla eş değerde olmayı amaç edinmiştir. Bu 
sayede firma, piyasada ki kendi kulvarında bir çok firma ile karşılaştırıldığında 
en uygun fiyata ve istenilen hasta yatağını bulma özelliğini kaybetmemiştir. 

Emek Hasta Karyolası firması olarak yıllarca üretimini yaptığı hasta yataklarının 
ve bunların çeşitlerinin hasta yakınlarına hem maddi anlamda bir yük 
olmasından ziyade hastalara bu konuda destek vermeyi de amaç edinmiştir. 
Neden Emek Hasta Karyolası der isek; firmamız satış sirkülasyonunu baz alarak 
ulaşabileceği hastaya en konforlu ve yaşam kalitesini yükseltmek için en 
kaliteli ürün üretmeyi misyon edinmiştir. 

Firma; havalı hasta yatağı, motorlu hasta yatağı ve özel üretim bir çok hasta 
yatağını kendi bünyesinde tecrübeli personeliyle imalatını sağlayarak yatağa 
bağımlı hastalara özel olarak ürettiği piyasadakilerden daha uygun ve daha 
estetik ürünler üretmektedir. Bunun sonucunda genç hasta, yaşlı hasta ve 
özellikler çocuk hastalar için sağlık problemlerinden ziyade olabilecek başka 
sağlık sorunlarına yol açmaması için ilk önceliği hasta yatağının ölçü rahatlık 
ve hijyenik açıdan üretimini yapmaktır. 

Firma hasta yataklarını kendisi üretip dağıtımını da kendisi yapmaktadır. Bu 
nedenle de olabilecek artı maliyetleri de ortadan kaldırmaktadır. Hasta veya 


hasta yakını satın almak istediği bu hasta yataklarını, direk imalatçıdan aldığı 
zaman oluşabilecek hasar veya kullanım sorunlarını da daha hızlı bir şekilde 
çözmesine de yardımcı olmayı sağlamaktadır. Emek Hasta Karyolası firması 
direk tüketiciye ulaştığı için hem en uygun fiyata hem de kaliteli ürün satışını 
gerçekleştirmiş olmaktadır. Hasta yatağı imalatı konusunda en üst sıralarda 
görebileceğimiz Emek Hasta Karyolası firması, hem pratik hem kolay 
taşınabilen, hem kaliteli malzemeden üretilen, hem hastaya göre de özel 
üretim yapabilen hasta yataklarını ve de aynı zamanda saymakla 
bitiremeyeceğimiz özelikte bir firma olmayı hak etmiştir. 

KLOZETLİ HASTA YATAKLARI 

Klozetli hasta yatakları; yatalak hasta ve tedavi süreci daha uzun olan 
hastaların kullandığı hasta yataklarıdır. Bu yataklar ağır ameliyat geçiren, felçli 
olan veya yatağa bağımlı hayatını idame ettirmek zorunda olan yaşlı 
hastalarımız için kullanılan ve kullanılacak alana göre uygun ebat ve 
ölçülerde imal edilen yataklardır. , tuvalet ihtiyacını 

bireysel olarak karşılayamayacak durumda olan hastalar iç in üretilen yatak 
çeşididir. Hem hasta yakınlarını hem de hastaları daha rahat ve konforlu bir 
şekilde tedavi süreçlerini devam ettirmeleri için tasarlanmış bu özel yataklar 
aynı zamanda pratik ve hijyenik olarak üretilmektedir. Hastalar kullandıkları 
klozetli hasta yataklarını, hastane ortamında ,bakım evlerinde,rehabilitasyon 
huzur evi gibi merkezlerde kullanımının dışında rahatlıkla evlerinde de 
kullanabilmektedir. 

Aslında en çok ev de kullanımı sağlanan bu yataklar ahşap görünümlü wc li 
yani klozetli hasta yatağıdır fakat evlerde kullanılan yataklarla görünüm 
açısından farkı yoktur. Özellik olarak hem hareket edebilen hem de hastanın 
tuvalet ihtiyacını pratik bir şekilde gidermesini sağlayan bu yataklar uzman 
kadro ve deneyimli personel tarafından dizayn edilip kaliteli imalatçılar 
tarafından üretilmektedir. Sağlık sektörü her geçen gün teknolojiyi yakından 
takip ederek özellikle yaşlı hastalar için farklı hastalıklara sahip örneğin; 
demans (bunama) yada ağır felçli hastalar için çok daha konforlu anti 
bakteriyel ürünler ortaya çıkarmaktadır. 

Klozetli hasta yatakları; da diyebiliriz. Yine üst başlıkta 

bahsettiğimiz gibi, evlerde bulunan yataklarla aynı özellikte olmasının dışında 
hastanın gereksinim duyduğu diğer medikal aparatların kullanımını da 
kolaylaştırmaktadır. Sökülüp kolayca takılabilen yine ahşap görünümlü 
korkulukları olan bu yataklar ihtiyaç halinde hastanın herhangi bir kaza veya 
yaralanmaya karşı korunaklı olarak üretilmiştir. Klozetli hasta yataklarının 
hareket kabiliyeti esnasında hasta yatağının yan taraflarında bulunan bu 




korkuluklara tutunarak rahatça yine ihtiyacını giderebileceği şekilde imal 
edilmiştir. 

El kumandası yardımıyla kontrol edilebilen bu yataklar hem hasta için hem de 
hastaya bakan bakıcının da işini pratikleştirmektedir. Bu sayede morali 
bozacak hastayı rahatsız edecek psikolojik durumlardan da kaçınılmış olunur. 
Klozetli hasta karyolalarının başucu koruyucu panelleri de olduğunu 
unutmayalım. Ani bir harekette tuvalet ihtiyacını karşılarken herhangi bir 
olumsuzluğa sebep olmamak için dizayn edilen başlıklardır. 

Fren sistemiyle de korunan klozetli hasta yatakları her anlamda hastanın rahat 
edebileceği ve başka bir sağlık sorununu olabilecek kazaları önlemede 
yardımcı olacak şekilde yüksek kalitede üretilmektedir. Kullanılan malzemeler 
anti bakteriyel, alerjenik ve statik toz boyalı dediğimiz sağlığa zarar vermeyen 
madde ve ürünlerden imal edilmiştir. Aynı zamanda evde tedavi olacak veya 
yaşamını sürdürecek hastalar içinde ev ortamına uygun ölçü ve ebatlarda 
üretimi sağlanmakla birlikte çocuk hastalar için de ayrıca imalatı 
yapılmaktadır. Sağlıkla kalmanız dileğiyle. 



